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一、 操作指南
1. 取出仪器，置于水平台面上，连接好电源线及数据
传输线，确认仪器电源开关在“O”侧；

2.将电源开关按至“I”侧，启动后即可使用；

3. 打开机身仓门，将凝胶放置于样品台上（蛋白胶放
置前需拉下机身内侧的白光板），点击“预览”，
查看凝胶放置情况，没有问题后打开透射紫外 / 透
射白光光源自动曝光，曝光完成后点击“采集”获
取图片，点击“保存”将获取图片保存至选择的位置；
若自动曝光图片无法满足需求，通过点击“ < ”、
“ > ”细调或“ << ”、“ >> ”粗调曝光时间，
优化图片曝光效果；

4.调整后采集图片，点击“保存”存储图片；

5. 拍摄完成后若需拍摄下一张凝胶或再次拍摄，则点
击“停止”键，待“预览”键变成红色后，选择光
源继续曝光即可。
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