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一、使用说明
1.取出离心机，放置在水平、平稳台面上。

2.确认离心机电源开关在“O”侧状态，连接电源。

3.将透明盖子打开，添加离心管并使其平衡。

4.关上盖子，将电源开关按至“I”侧，离心机将
自动开始工作。

5. 如需停止运行 ,将电源开关按至“O" 侧 ,待
离心机停转后 ,再按压底座前侧的按键 ,离心盖
向上微弹起，即可取出样品。

二、更换转子

1. 拆卸转子
握住转子的外缘，用两个手指朝着中心部位按压突出的固定夹钳，轻轻向上拿起转子。

2. 安装转子
将转子椭圆形洞对准转子卡扣，向下按压转子，用拇指和另一只手的食指推着夹钳向着

洞中心区，当听到声响后即安装完成。

6. 离心工作完成后，将离心机插头从插座处拔出。

 注意：运行前请检查转子是否牢固地固定在电机轴上。
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